
Kartridż do Dr Pen A6/A6s – wykonany z metalu i plastiku. Dedykowany do Dr Pen A6/A6s.  

Produkt do użytku profesjonalnego.  

 

JAK ZAINSTALOWAĆ KARTRIDŻE   

1.  Wyjmij wkłady z igłą ze sterylnego opakowania.  

2.  Dopasuj okrągłe sloty numer 1 do slotu numer 2 urządzenia oraz włóż kartridże igłowe poziomo do 

samego końca.  

3.  Zablokuj kartridż, obracając go w lewo.  

4.  Regulacja długości wysuwu kartridża powinna być wykonana po włączeniu urządzenia.  

5.  Jeśli chcesz wyjąć wkład z igłą, przekręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek   zegara i wypchnij 

poziomo, dopasowując do siebie okrągłe szczeliny.  

 

 

 

 

Produkt jednorazowy, do użycia na pojedynczy zabieg. Po wykonanym zabiegu , kartridż należy go umieścić 

w czerwonym pudełku do utylizacji wyrobów medycznych. 

Zabieg powinien zostać wykonany przez wykwalifikowaną osobę do przeprowadzenia zabiegu z użyciem 

kartridża.  

Instrukcja dostępna pod adresem sklep.mezopuls.pl/InstrukcjaA6.pdf 
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